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UPORABA AED

OPIS NAPRAVE

zvolnik za avdio vodenje

Indikator stanja
elektrod
. Indikator za servis

Indikator napolnjenosti
baterije

pokrov

unipolarne elektrode

baterija

b

priklop elektrod

zaslon za tekstovna
navodila
Indikator stanja apara-
ta »Rescue ready«

8- 8- .

e OHISJE (akumulator in elektronski del - analiza, odmerjanje sunka, predvajanje napotkov) —
odporno na de

* ZASLON (napotki, nekateri za izpis EKG)
e ELEKTRODI
® GUMBA (za vklop in za sproZenje elektri¢nega sunka)

tipka za prozenje soka

Obstajajo tudi manj avtomatizirani — za profesionalne uporabnik
KDAJ GA UPORABIMO?

® Vvseh primerih nenadne smrti (€lovek se zgrudi in obleZi)
o Clovek se ne odziva in ne naredi normalnega vdiha

KAKO UPORABIMO AED?

Ostanemo prisebni
Poklicemo 112
* Prinesemo defibrilator (e je naprava 1-2min stran, jo gremo lahko iskat sami, ¢e drugega ni)
® lzvajamo TPO
Vklju¢imo AED
Prilepimo elektrodi na suho, golo koZo (odstranimo koZne nalepke)
Ce je ponesrecenec v stojeci vodi ga izvletemo
Odmaknemo se — ne Zelimo onemogo¢iti analizo
Po navodilu pritisnemo tipko za elektri¢ni sunek — prizadetega se NE dotikamo (nihce)




